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dotyczy:  wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 
ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 
późniejszymi  zmianami  informuje,  że  wpłynęły  pytania  dot.  treści  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia  opracowanej  do  przetargu  nieograniczonego na  dostawę wyrobów 
medycznych jednorazowego użytku. Poniżej  podajemy ich treść i wyjaśnienie:

Pytanie 1 dotyczy zadania nr 3 poz. 1- 6: 
Prosimy o odstąpienie od wymogu w zadaniu nr  3 poz.1-6 dotyczącego poziomu protein 
poniżej 150 µg/g, ponieważ  rękawice bezlateksowe nie zawierają protein.  
Wyjaśnienie:
Zamawiający odstępuje w zadaniu nr 3 poz.1-6 od wymogu dotyczącego poziomu protein 
poniżej 150 µg/g.
Pytanie 2 dotyczy zadania nr 3 poz. 7- 8: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 7 rękawic sekcyjnych w 
rozmiarze 6½ – 7 i w zadaniu nr 3 poz. 8 rękawic sekcyjnych w rozmiarze 7½ – 8 ? 
Wyjaśnienie:
Wiążąca jest treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Pytanie 3 dotyczy zadania nr 5 poz. 9: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o pozycji sprecyzowanie w ww “sformułowania 
zatyczka do końcówki cylindra”. Czy Zamawiający miał na myśli strzykawkę z dołączonym 
łącznikiem luer ? 
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie miał na myśli strzykawki z dołączonym łącznikiem luer. Wymagana jest 
zatyczka. 
Pytanie 4 dotyczy wzoru umowy: 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  ust.  §  6  umowy  i  nadanie  następującego 
brzmienia:  “W  przypadku  zwłoki  w  realizacji  zamówienia  cząstkowego  Kupujący  może 
domagać się  od Sprzedającego zapłaty kary umownej   w wysokości  0,2% wartości  netto 
niezrealizowanego  w  terminie  zamówienia  cząstkowego  lub  jego  części  za  każdy  dzień 
zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawionionych 
przez drugą strona odstępująca od umowy może domagać się od drugiej strony zapłaty kary 

 



umownej w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy. Każdej ze stron 
przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższajacego  zastrzeżone  kary 
umowne.” ?     
Wyjaśnienie:
Wiążąca jest treść wzoru umowy  -  integralnej części SIWZ. 
Pytanie 5 dotyczy zadania nr 1 poz. 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu “mankiet umożliwiający łatwe 
wkładanie, przeciwpotowe “?  Jeśli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. 
pozycji do osobnego pakietu, aby umożliwić oferentom złożenie korzystnej oferty ?
Wyjaśnienie:
Nie. Wiążąca jest treść SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.   
Pytanie 6 dotyczy zadania nr 2 (poz. 1-6) i nr 3 (poz. 1-6):
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  rękawiczki  chirurgiczne  byłu  pakowane  w  zewnętrzne 
opakowanie foliowe podciśnieniowo pozbawione  powietrza (próżniowe) ?
Wyjaśnienie:
Zamawiajacy określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia  w SIWZ, której treść 
wraz z późniejszą modyfikacją i dotychczasowymi wyjaśnieniami jest wiążąca.  
Pytanie 7 dotyczy zadania nr 2 (poz. 1-6) i nr 3 (poz. 1-6):
Czy Zamawiający ma na myśli poziom AQL maksymalnie 1,0 po zapakowaniu gotowego 
produktu ?
Wyjaśnienie:
Zamawiajacy określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia  w SIWZ, której treść 
wraz z późniejszą modyfikacją i dotychczasowymi wyjaśnieniami jest wiążąca.
Pytanie 8 dotyczy zadania nr 2 (poz. 1-6):
Prosimy Zamawiającego o skorygowanie minimalnej długości rękawic na 260 mm, co jest 
zgodne  z normą EN 455-2. 
Wyjaśnienie:
Wiążąca jest treść SIWZ wraz z późniejszą modyfikacją i dotychczasowymi wyjaśnieniami 
SIWZ.
Pytanie 9 dotyczy zadania nr 2 (poz. 1-6):
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic  z  prostym  mankietem  posiadającym 
podłużne i poprzeczne wzmocnienia, co stanowiło pierwotny opis przedmiotu zamówienia. 
Wyjaśnienie:
Wiążąca jest treść SIWZ wraz z późniejszą modyfikacją i dotychczasowymi wyjaśnieniami 
SIWZ.
Pytanie 10 dotyczy zadania nr 5 poz. 1:
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  strzykawki  do  insuliny  z  igłą  0,4  x  12  mm 
spełniającej pozostałe warunki SIWZ. 
Wyjaśnienie:
Wiążąca jest treść SIWZ z późniejszymi wyjaśnieniami.
Pytanie 11 dotyczy zadania nr 5 poz. 4:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 5 ml sterylnej, jednorazowego uzytku, 
trzyczęściowej  wykonanej  z  polipropylenu/polipropylenu  spełniającej  pozostałe  warunki 
SIWZ. 
Wyjaśnienie:
Wiążąca jest treść SIWZ z późniejszymi wyjaśnieniami. 
Pytanie 12 dotyczy zadania nr 5 poz. 7:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 20 ml sterylnej, jednorazowego uzytku, 
trzyczęściowej  wykonanej  z  polipropylenu/polipropylenu  spełniającej  pozostałe  warunki 
SIWZ. 
Wyjaśnienie:
Wiążąca jest treść SIWZ z późniejszymi wyjaśnieniami
Pytanie 13 dotyczy zadania nr 5 poz. 11:

 



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igłą nr 0,5 x 16 mm lub 
0,45 x 10 mm. 
Wyjaśnienie:
Wiążąca jest treść SIWZ z późniejszymi wyjaśnieniami.
Pytanie 14 dotyczy zadania nr 5 poz. 11:
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  strzykawki  do  tuberkuliny  wykonanej  z 
polipropylenu/polipropylenu. 
Wyjaśnienie:
Wiążąca jest treść SIWZ z późniejszymi wyjaśnieniami.
Pytanie 15 dotyczy zadania nr 7 poz. 1- 5:
Czy Zamawiajacy wymaga aby kaniule posiadały wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki 
antyzwrotnej zabezpieczającej przed wypływem krwi w momencie wkłucia ?
Wyjaśnienie:
Zamawiajacy określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia  w SIWZ, której treść 
wraz z późniejszą modyfikacją i dotychczasowymi wyjaśnieniami jest wiążąca.  
Pytanie 16 dotyczy zadania nr 7 poz. 1- 5:
Czy Zamawiający wymaga aby kaniule były wykonane z biokompatybilnego materiału jakim 
jest  poliuretan  potwierdzone  opublikowanymi   badaniami   klinicznymi   dołączonymi  do 
oferty ?
Wyjaśnienie:
Zamawiajacy określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia  w SIWZ, której treść 
wraz z późniejszą modyfikacją i dotychczasowymi wyjaśnieniami jest wiążąca.  
Pytanie 17 dotyczy zadania nr 8 poz. 1 i 2:
Czy Zamawiający wymaga aby kraniki miały trójramienne pokrętło zapewniające precyzyjne 
obsługiwanie kranika?
Wyjaśnienie:
Zamawiajacy określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia  w SIWZ, której treść 
wraz z późniejszą modyfikacją i dotychczasowymi wyjaśnieniami jest wiążąca.  
Pytanie 18 dotyczy zadania nr 8 poz. 1 i 2:
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  kraniki  trójdrożne  posiadały  wyczuwalny  i  optyczny 
indykator pozycji otwarty/zamknięty ? 
Wyjaśnienie:
Zamawiajacy określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia  w SIWZ, której treść 
wraz z późniejszą modyfikacją i dotychczasowymi wyjaśnieniami jest wiążąca.  
Pytanie 19 dotyczy zadania nr 8 poz. 1:
Czy Zamawiający wymaga aby kranik trójdrożny posiadał objętość wypełnienia 0,23 ml ? 
Wyjaśnienie:
Zamawiajacy określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia  w SIWZ, której treść 
wraz z późniejszą modyfikacją i dotychczasowymi wyjaśnieniami jest wiążąca.  
Pytanie 20 dotyczy zadania nr 8 poz. 2:
Czy Zamawiający wymaga aby kranik trójdrożny z drenem (przedłużaczem 7 cm) posiadał 
dodatkowy port iniekcyjny ? 
Wyjaśnienie:
Zamawiajacy określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia  w SIWZ, której treść 
wraz z późniejszą modyfikacją i dotychczasowymi wyjaśnieniami jest wiążąca.  
Pytanie 21 dotyczy zadania nr 8 poz. 2:
Czy Zamawiający wymaga aby kranik trójdrożny z drenem (przedłużaczem 7 cm) posiadał 
objętość wypełnienia 0,65 ml ? 
Wyjaśnienie:
Zamawiajacy określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia  w SIWZ, której treść 
wraz z późniejszą modyfikacją i dotychczasowymi wyjaśnieniami jest wiążąca.  
Pytanie 22 dotyczy zadania nr 10 poz. 1 i 2:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pompy infuzyjnej o pojemności 50 
ml ? 

 



Wyjaśnienie:
SIWZ dopuszcza taką pojemność strzykawek. (50/60 ml). 
Pytanie 23 dotyczy zadania nr 10 poz. 1 i 2:
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  strzykawki  do  pompy  infuzyjnej  posiadały  prostopadłe 
wycięcie na  tłoku w celu stabilnego umocowania w pompie strzykawkowej ? 
Wyjaśnienie:
Zamawiający określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia  w SIWZ, której treść 
wraz z późniejszą modyfikacją i dotychczasowymi wyjaśnieniami jest wiążąca.  
Pytanie 24 dotyczy zadania nr 10 poz. 1 i 2:
Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki były wkalibrowane przez producenta w posiadane 
przez Szpital pompy, co zapewni pełną kompatybilność strzykawek z pompą i bezawaryjne 
podawanie leku ? 
Wyjaśnienie:
Zamawiający określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia  w SIWZ, której treść 
wraz z późniejszą modyfikacją i dotychczasowymi wyjaśnieniami jest wiążąca.  

     Jednocześnie zamawiający  przedłuża termin składania ofert i  wniesienia wadium, 
który wyznacza się na dzień 08 lutego 2008r. godz.12.oo oraz termin otwarcia ofert, który 
wyznacza się na dzień 08 lutego 2008r. godz. 13.oo.

        
                                                                                      Zastępca Dyrektora ds Lecznictwa
                                                                                                 lek. med. Marek Lipiec
   

 


