
   
                                                                                     Zamość, dnia 24 kwietnia 2007 r.

AZP 3320/27/              /07 

 

dotyczy:  wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 
ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
informuje,  że  wpłynęły  pytania  dot.  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 
opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego 
użytku dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej  podajemy ich  treść i wyjaśnienia:

Pytanie 1 – dot. zadania 29:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymogu – warstwa żelu min. 1,25 mm ?
Wyjaśnienie:
Nie.  Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie 2 – dot. zadania 29:
Jeżeli  Zamawiający  nie  wyrazi  zgody  na  wykreślenie,  to  czy  dopuści  płytki  uznanego 
amerykańskiego producenta, które z powodzeniem i pewnością mogą być używane podczas 
długotrwałych zabiegów i spełniają wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego ?   
Wyjaśnienie:
Nie.  Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie 3 – dot. zadania 29
Czy  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  potwierdzonego  przez  producenta  dokumentu 
stwierdzającego grubość warstwy żelu, a w przypadku producenta zagranicznego dostarczenia 
oryginalnego dokumentu wraz z tłumaczeniem ?
Wyjaśnienie:
Wymagania  dotyczące  dokumentów,  jakie  winna  zawierać  oferta  zostały  określone  w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 4 - dotyczy zadania 20 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu obłożeń jednorazowego użytku 
do zabiegów sercowo-naczyniowych w następującym składzie:
a) serweta – obłożenie operacyjne o wymiarze 240 cm x 340 cm wyposażona w otwór o wym. 
35 x 40 cm wypełniony folią chirurgiczną, otwór ten otoczony jest warstwą chłonną oraz 
wolnym  mankietem  pozwalającym  na  organizację  przewodów  perfuzyjnych  krążenia 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki                                                                                                                                Strona 1 z 5
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie treści SIWZ – postępowanie AZP.3320/27/07 



pozaustrojowego, obłożenie zintegrowane z serwetą do osłonięcia części anestezjologicznej – 
1 szt.
b) serweta o wymiarze 180 x 260 cm pod nogi pacjenta o wym. 180 x 260  wyposażona w 
osłonę krocza – 1 szt.
c) serweta na stolik Mayo o wymiarze 80 x 140 cm. - 1 szt.
d) pokrowce na stopy kończyn dolnych – 2 szt.
e) taśmy lepne o wymiarze 10 cm x 50 cm – 2 szt.
f) ręczniki chłonne o wym. 30 x 40 cm – 4 szt.
g) kieszeń przylepna jednokomorowa o wym. 30 x 40 cm – 1 szt
h) kieszeń przylepna dwukomorowa o wym. 2 x 15 x 40 cm – 1 szt.
Całość zestawu owinięta jest w serwetę o wym. 150 x 240 cm służąca jako przykrycie na 
stolik instrumentariuszki.
Wyjaśnienie: 
Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie 5 - dotyczy zadania nr 20 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie  sterylnych fartuchów chirurgicznych z  rękawami 
innymi niż typu reglan, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Wyjaśnienie:  
Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie 6 - dotyczy zadania nr 23
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z przedmiotu zamówienia – zadanie nr 23 poz. Nr 1 
oraz utworzenie z tej pozycji oddzielnego pakietu. 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wydzielenie  poz.  1  z  zadania  23.  Wiążące  są  zapisy 
zawarte w SIWZ. 

Pytanie 7 - dotyczy zadania nr 23 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej folii chirurgicznej o wymiarze całkowitym 
56 x 82 cm, wymiar powierzchni  klejącej  56 x 76 cm, spełniającej pozostałe wymagania 
SIWZ?
Wyjaśnienie:
Tak. 

Pytanie 8 -  dotyczy zadania nr 23 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej folii chirurgicznej o wymiarze całkowitym 
30 x 27 cm, wymiar powierzchni  klejącej  30 x 21 cm, spełniającej pozostałe wymagania 
SIWZ?
Wyjaśnienie:
Nie. 

Pytanie 9 - dotyczy zadania nr 23 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej folii chirurgicznej o wymiarze całkowitym 
15 x 27 cm, wymiar powierzchni  klejącej  15 x 21 cm, spełniającej pozostałe wymagania 
SIWZ?
Wyjaśnienie: 
Tak. 

Pytanie 10 - dotyczy zadania nr 6 dotyczącego zapisów SIWZ
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  cen  w  trakcie  trwania  umowy  w  przypadku 
zmiany stawek podatku VAT w każdym terminie, tj. w chwili wejścia w życie stosownych w 
tym zakresie aktów  prawnych?
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Wyjaśnienie:
Nie. Wiążące są zapisy zawarte w SIWZ. 

Pytanie 11 – dotyczy zadania nr 10 
Czy Zamawiający wymaga rury karbowanej o średnicy 22 mm czy 15 mm ?
Wyjaśnienie:
Wymagana średnica rury karbowanej 22 mm.

Pytanie 12 – dotyczy zadania 12:
Czy  ze  względu  na  obowiązujące  standardy  postępowania  aseptycznego  oraz  dotyczące 
jałowej  prezentacji  sprzętu,  Zamawiający   wymaga by  cewniki  do  żył  centralnych   były 
pakowane sterylnie na podwójnej tacce ?  
Wyjaśnienie:
Obowiązują  wymagania określone w SIWZ.

Pytanie 13 – dotyczy zadania 12:
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia cewników wyposażonych  w urządzenie zamykające 
światło cewnika zatrzaskiem kulkowym ?
Wyjaśnienie:
Obowiązują wymagania określone w SIWZ.

Pytanie 14 – dotyczy zadania 13 poz. 1, 2:
Czy Zamawiający wymaga zestawu do wprowadzania cewników Swan Ganza wyposażonego 
w integralne ramię boczne, adapter typu Touchy Borst za zaworem hemostatycznym, kranik 
trójdrożny  z  wyczuwalnym i  optycznym identyfikatorem  pozycji  otwarty – zamknięty , 
prowadnik  w  kształcie  litery  „J”,  igłę  prostą,  osłonę  zabezpieczającą,  obturator,  skalpel, 
strzykawkę umieszczony na podwójnej tacy ?
Wyjaśnienie:
Obowiązują wymagania określone w SIWZ.

Pytanie 15 – dotyczy zadania 13 poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do wprowadzania cewników Swan Ganza  o rozm. 8,5 F ?
Wyjaśnienie:
Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie 16 – dotyczy zadania 13 poz. 1, 2 i zadania 16 poz. 1, 2:
Czy  ze  względu  na  kompatybilność  linii  produktu  Zamawiający  wymaga,  aby  zarówno 
introduktory  jak  i  cewniki  Swana-Ganza   jak  i  wszystkie  elementy  składowe  zestawów 
pochodziły od jednego producenta i były tej samej marki ?
Wyjaśnienie:
Nie

Pytanie 17 – dotyczy zadania 16 poz. 1, 2:
Czy Zamawiający wymaga cewników heparynizowanych przystosowanych do pomiaru PA, 
CA rzutu serca, wyposażonych w zespolony czujnik iniektatu ? 
Wyjaśnienie:
Obowiązują wymagania określone w SIWZ.

Pytanie 18: 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1  dopuści oksygenator o zakresie przepływu krwi od 0,0 do 
7,0 l/min ?
Wyjaśnienie:
Tak. 
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Pytanie 19: 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 odstąpi od zapisu, który dopuszcza wyłącznie oksygenatory 
z wbudowanym filtrem tętniczym i dopuści oksygenator z filtrem tętniczym wbudowanym w 
linię ?
Wyjaśnienie:
Tak. 

Pytanie 20: 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1  dopuści oksygenator o powierzchni wymiany gazowej  1,9 
m2 ? 
Wyjaśnienie:
Tak. 

Pytanie 21:
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści poliestrowy wymiennik ciepła przy zachowaniu 
jego  pozostałych parametrów zapisanych w SIWZ ?
Wyjaśnienie:
Nie. 

Pytanie 22:
Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści kaniulę do podawania kardioplegii z wentem  o 
rozmiarze 7Fr zamiast 9 Fr ?
Wyjaśnienie:
Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie 23:
Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści rozdzielenie na dwa osobne pakiety:
a) hemofiltry i trójniki
b) wkłady do separatora komórkowego ?
Wyjaśnienie:
Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie 24:
Czy Zamawiający w zadaniu nr 30 miał na myśli grubość elektrody czynnej USP 3/0 czy USP 
3 ?
Wyjaśnienie:
Chodzi o grubość 3/0. 

Pytanie 25:
Czy Zamawiający w zadaniu nr 30 dopuści igłę skórną łamaną, prostą, pełną, tnącą o długości 
75 mm ? 
Wyjaśnienie:
Tak. 

Pytanie 26:
Czy Zamawiający w zadaniu nr 30 dopuści igłę nasierdziową pełną 27 mm, kształt ½ koła 
zamiast 26 mm?
Wyjaśnienie:
Tak.

      Jednocześnie zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11 maja 2007r. 
godz. 12.oo.  i termin otwarcia ofert,  który wyznacza się  na dzień 11 maja 2007r. godz. 
13.oo.  oraz termin wnoszenia wadium, który wyznacza się do dnia 11 maja 2007r. godz. 
12.oo 
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     Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie i są wiążące dla stron.
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