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dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

                      Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w 
Zamościu ul.  Aleje Jana Pawła II 10,  zgodnie z art.  38 ust.1,  2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  z  dnia  29  stycznia  2004r.  z  późniejszymi  zmianami  informuje,  że  wpłynęły 
pytania  dotyczące  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  opracowanej  do 
przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu RTG z ramieniem C. Poniżej podajemy ich 
treść i wyjaśnienia: 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z głębokością ramienia 64 cm ? 
Wyjaśnienie:
Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z wzmacniaczem obrazu 9” umożliwiającym 
prezentacje obrazu na monitorach o średnicy  23 cm ? 
Wyjaśnienie:
Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.
Pytanie 3:
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  aparat  wyposażony  w  wysokiej  klasy  monitory 
medyczne  bez  funkcji  „automatyczna  regulacja  jakości  monitorów  w  zależności  od 
oświetlenia sali” wymaganej w punkcie III.10 opisu przedmiotu zamówienia ?  
Wyjaśnienie:
Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.
Pytanie 4:
Czy  Zamawiający  zmieni  zapis  punktu  IV.8  opisu  przedmiotu  zamówienia  :  „Programy 
anatomiczne (narządowe) pozwalające na łatwy dobór parametrów skopii i redukcji dawki o 
50%” na „Programy anatomiczne pozwalające na łatwy dobór parametrów skopii i redukcji 
dawki” ?
Wyjaśnienie:
Nie.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem ruchu poprzecznego min. 17 cm ?
Wyjaśnienie: 
Nie.
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