
Zamość, dnia 07 lipca 2008r. 

AZP.3320/32/                   /08 ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 
ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
informuje,  że  wpłynęły  pytania  dot.  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 
opracowanej  do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu zużywalnego dla potrzeb 
Pracowni  Elektrofizjologii  Oddziału  Kardiologii.  Poniżej  podajemy  treść  pytań  oraz 
wyjaśnienia.

Pytanie : 
Zadanie 8 – Cewniki ablacyjne do krioablacji – 15 szt.
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie cewników ablacyjnych do krioablacji  o 
długości szaftu 108cm. Pozostałe parametry bez mian.
Wyjaśnienie:
Tak.

Pytanie :
Zadanie 9 – Cewniki ablacyjne balonowe do krioablacji – 15 szt.
1. Czy  pod  pojęciem  cewnik  ablacyjny  balonowy  do  krioablacji  Zamawiający  rozumie 

pełny  zestaw  cewnika  balonowego  do  krioablacji  obejmujący  cewnik  ablacyjny 
balonowy do krioablacji i  koszulkę sterowalną do tego cewnika.?

Wyjaśnienie :
Tak.

Pytanie :
Zadanie 9 – Cewniki ablacyjne balonowe do krioablacji – 15 szt.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników ablacyjnych balonowych do 

krioablacji o długości szaftu 102cm. Pozostałe parametry bez zmian.
Wyjaśnienie :
Tak.
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