
 Zamość, dnia 22  lipca 2008  r. 

AZP 3320/ 36/                          /08

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 
ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę noża harmonicznego, aparatu do 
znieczulenia,  monitora  transportowego dla  Oddziału Kardiochirurgii.  Poniżej  podajemy 
treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat o pojemności pojemnika na 
wapno większej niż 1,5 L, posiadający funkcję pełnej kompensacji podatności układu i 
dopływu świeżych gazów, kompensację nieszczelności układu i przystosowany do pracy z 
minimalnymi przepływami.
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia 
określony w SIWZ.

Pytanie do zad 3 pkt I. 2 
Czy Zamawiający dopuści monitor z ekranem LCD bez aktywnej matrycy?
Wyjaśnienie:
Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie do zad 3 pkt I. 3
Czy Zamawiający dopuści monitor z przekątną ekranu 6,4 cala, z trybem pracy”dużych 
cyfr”?
Wyjaśnienie:
Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie do zad 3 pkt II. 13
Czy  Zamawiający  dopuści  monitor  z  możliwością  konfigurowania  mierzonych 
parametrów?
Wyjaśnienie:
Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.
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Pytanie do zad 3 pkt IV. 24
Czy Zamawiający dopuści monitor o konstrukcji zamkniętej, który inicjalnie wyposażony 
jest w krzywą oddechową, ilość oddechów, pomiar dwóch niezależnych temperatur?
Wyjaśnienie:
Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie do zad 3 pyt. 6
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o wadze niewiele 
przekraczającą wymaganą czyli 6,5 kg?
Oferowany Kardiomonitor posiada przekątną ekranu 10,4 cala, tym samym jest znacznie 
bardziej czytelny, przez co jego waga nieznacznie przekracza dopuszczalną.
Wyjaśnienie:
Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie
Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia wzoru umowy w ten sposób, że zmieni:
a) §6, pkt. 1 na : „ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Kupującemu należą się od 
Sprzedającego  kary  umowne  w  wysokości  0,2  %  wartości  niedostarczonego  sprzętu 
(brutto) Sprzedającego za każdy dzień zwłoki”.
b) §6 pkt. 3 na: „ za zwłokę w usuwaniu wad ukrytych przedmiotu umowy Kupującemu 
należą się od Sprzedającego kary umowne w wysokości 0,2 %wartości sprzętu, w którym 
wystąpiła  wada (brutto),  za  każdy dzień zwłoki  w stosunku do terminu jaki  Kupujący 
wyznaczył na ich usunięcie od chwili usunięcia wad”.
Wyjaśnienie:
Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.
                              

                                                                                             lek. med. Andrzej Mielcarek
                                                                                                          Dyrektor
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