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dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

        Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w 
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły 
pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do 
przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  sprzętu  medycznego  jednorazowego  i 
wielorazowego użytku.  Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia: 
Pytanie dot. zadania 47, poz. 1 - 6:
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z medycznego PCV ze skalą centymetrową 
ułatwiającą wprowadzenie rurki ?
Wyjaśnienie:
Nie.
Pytanie dot. zadania 47, poz. 7 - 21:
Oznaczenie średnicy rurki na baloniku kontrolnym rurki posiadają jedynie rurki firmy 
Portex, w związku z tym prosimy o dopuszczenie rurek intubacyjnych z medycznego 
PCV z balonikiem kontrolnym uniemożliwiającym zwiększenie ciśnienia w mankiecie z 
trzema oznaczeniami rozmiaru na korpusie oraz dodatkowym oznaczeniem na łączniku 
15 mm oraz z transparentnym przewodem łączącym balonik kontrolny. 
Wyjaśnienie: 
Wiążący  jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony  w  SIWZ  i  udzielonych 
wyjaśnieniach treści SIWZ.        
Pytanie dot. zadania 47, poz. 22:
Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych z miękkiego aluminium 
z osłonką z tworzywa sztucznego ?
Wyjaśnienie:
Wiążący  jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony  w  SIWZ  i  udzielonych 
wyjaśnieniach treści SIWZ.
Pytanie dot. zadania 48:
Czy Zamawiający dopuści rurki zbrojone wykonane z medycznego PCV z balonikiem 
kontrolnym  w  kształcie  stożka,  gdyż  rurki  intubacyjne  zbrojone  są  rurkami 
wielorazowymi i są wielokrotnie droższe ?
Wyjaśnienie:
Wiążący  jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony  w  SIWZ  i  udzielonych 
wyjaśnieniach treści SIWZ.
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                                                                                    lek. med. Andrzej Mielcarek 
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