
  Zamość, dnia 16 kwietnia 2009 r 

   Zamość, dnia 6 sierpnia 2009 r. 

AZP.3320/ 45/                   /09

Dotyczy: wyjaśnienia  treści SIWZ.
 

  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w 
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły 
pytania  dotyczące  treści  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  opracowanej  do 
przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  sprzętu  medycznego  jednorazowego  użytku. 
Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienie: 

Pytanie:
Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  wydzielenie  z  Zadania  7 pozycji  1  zawierającą 
strzykawki  insulinowe  w  jeden  osobny  pakiet  producencki  (np.  Zadanie  7a)  i 
umożliwienie  składania  ofert  wyłącznie  na  ten  asortyment,  a  w  razie  odmowy 
umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu.
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji  1 z zadania 7.
Pytanie: 
Zadanie nr 4, poz. 1 – 6:
Czy Zamawiający ma na myśli poziom AQL maksymalnie 1,0 po zapakowaniu gotowego 
produktu?
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.
Pytanie: 
Zadanie nr 4, poz. 1 – 6 i zadanie nr 6 poz. 1 - 4:
Czy rękawice chirurgiczne pakowane w zewnętrzne opakowanie foliowe podciśnieniowo 
pozbawione powietrza (próżniowe)? Rozwiązanie tego typu pozwala na natychmiastową 
identyfikację wszelkich mikrouszkodzeń opakowania i skutecznie wyklucza ryzyko użycia 
wyjałowionej rękawicy?
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.
Pytanie 
Zadanie nr 5, poz. 1 – 2:
Czy rękawiczki winylowe mają być pozbawione substancji DOP (=DEHP), która została 
w  ostatnim  okresie  umieszczona  przez  Europejską  Agencję  do  spraw  Chemikaliów 
(REACH)  na  liście  substancji  toksycznych  z  przeznaczeniem  do  wycofania  ich  w 
wyrobach medycznych?
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.
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Pytanie: 
Zadanie nr 6, poz. 1 – 4:
Czy  aktywna  wieloskładnikowa  warstwa  stanowiąca  dodatkową  ochronę  dla  skóry  w 
rękawicach chirurgicznych, tak jak w obecnie używanych, ma zawierać min. 4 aktywne 
składniki gwarantujące nawilżenie, odbudowę naskórka oraz łagodzenie podrażnień?
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.
Pytanie: 
Zadanie nr 7, poz. 1 – 7:
Czy strzykawki, tak jak obecnie stosowane, mają posiadać oryginalne nadrukowane na 
cylindrze logo producenta, co pozwala na łatwą identyfikację strzykawki bez opakowania 
jednostkowego?
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.
Pytanie: 
Zadanie nr 7, poz. 10:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania strzykawek do tuberkuliny z igłą o 
rozmiarze 0,45 x 10 mm oraz 0,5 x 16 mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.
Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuszcza strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,5 x 16 mm, natomiast 0,45 x 
13 mm lub 0,4 x 13 mm zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie: 
Zadanie nr 8, poz. 1 – 2:
1. Czy strzykawki do pompy infuzyjnej mają posiadać prostopadłe wycięcie na tłoku w 
celu stabilnego umocowania w pompie strzykawkowej?
2. Czy strzykawki do pomp infuzyjnych, tak jak obecnie stosowane, mają być oryginalnie 
wpisane w instrukcję użycia przez producenta posiadanych przez Zamawiającego pomp 
firmy  Braun  i  Ascor,  co  zapewnia  pełną  kompatybilność  strzykawek  z  pompą  i 
bezawaryjne podanie leku?
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.
Pytanie: 
Zadanie nr 9, poz. 1 – 5:
1. Czy kaniule dożylne mają być sterylizowane radiacyjnie promieniami Beta? Ten typ 
sterylizacji  kaniuli  nie  wywołuje  odczynów  alergicznych  (co  może  następować  w 
przypadku sterylizacji tlenkiem etylenu) oraz powoduje wulkanizację warstwy silikonu, 
którym pokryty jest cewnik, co z kolie ułatwia kaniulację.
2. Czy jakość i nieinwazyjność materiału, z którego zostały wykonane kaniule ma zostać 
potwierdzona  dołączonym  do  oferty  raportem  z  opublikowanych  badań  klinicznych 
potwierdzających ograniczenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związanych z 
materiałem zastosowanym do produkcji kaniul?
3.Czy kaniule dożylne mają posiadać samodomykający się koreczek portu bocznego, który 
zapobiega  samoczynnemu,  niekontrolowanemu  otwarciu  się  portu  chroniącego  przed 
zakażeniami?

Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.
Pytanie: 
Zadanie nr 9, poz. 1 – 6:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki 
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 
wyjaśnienie treści SIWZ AZP.3320/45/09                                                                                                                                        2 z 4



Czy asortyment ma pochodzić od jednego producenta? Sytuacja taka podyktowana jest 
względami  bezpieczeństwa  pracy  zespołu  terapeutycznego  w  obrębie  linii  do  terapii 
dożylnej.  Łączenie  kaniuli  z  pozostałymi  elementami  systemu  infuzyjnego  powinno 
spełniać  warunki  kompatybilności,  a  tylko  w  obrębie  tego  samego  producenta  można 
spełnić taki warunek. 
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie stawia wymagania aby asortyment pochodził od jednego producenta.
Pytanie: 
Zadanie nr 11, poz. 2:
Czy przedłużacz w kranikach ma być wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów di (2-
etyloheksylowych) DEHP? Jest on najczęściej stosowanym w PVC ftalanem, który zaburz 
rozwój  komórek,  wywołuje  zmiany  w  narządach  rozrodczych,  wątrobie  oraz  jest 
podejrzany o działanie rakotwórcze.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.
Pytanie: 
Zadanie nr 11, poz. 1 – 2:
Czy zaoferowane kraniki trójdrożne, tak jak obecnie stosowane, mają być sterylizowane 
promieniami  beta?  Sterylizacja  ta  nie  powoduje  odczynów  alergicznych  –  co  może 
występować w przypadku sterylizacji ETO (tlenkiem etylenu).
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.
Pytanie: 
Zadanie nr 13, poz. 6:
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zaoferowania  rurek  intubacyjnych 
dooskrzelowych prawych o rozmiarze 28, spełniających pozostałe wymogi siwz.
Wyjaśnienie:
Obowiązuje rozmiar podany w SIWZ.
Pytanie 
Dotyczy wzoru umowy:
1.  Czy w związku z  dopuszczeniem przez  Zamawiającego możliwości  składania  ofert 
częściowych  na  każdy  z  pakietów  z  osobna,  Zamawiający  przewiduje  możliwość 
podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?
2.  W  razie  udzielenie  na  powyższe  pytanie  odpowiedzi  odmownej,  w  związku  z 
dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z 
pakietów  z  osobna,  uprzejmie  prosimy  o  wyrażenie  przez  Zamawiającego  zgody  na 
wprowadzenie  w  treści  umowy  obejmującej  wszystkie  pakiety,  w  ramach  których 
konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja 
każdego z pakietów z osobna na charakter samodzielnego zobowiązania stron”.
Wyjaśnienie:
Wiążące są zapisy SIWZ.
Pytanie:
Zadanie 7 – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 4 i 7 strzykawki luer lock? 
Pozostałe parametry bez zmian.
Wyjaśnienie:
Zamawiający wymaga strzykawki zgodnie z opisem SIWZ.
Pytanie:
Zadanie 7 poz. 9:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki 100 ml z końcówką cewnikową 
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wykonaną z  polipropylenu + polietylenu, bez zatyczki na końcówce cylindra, wyposażoną 
dodatkowo w dwa stożkowe łączniki luer? Pozostałe parametry bez zmian.
Wyjaśnienie:
Obowiązuje opis podany w SIWZ.

Jednocześnie  informujemy,  że  uległ  zmianie  adres  internetowej  strony 
Zamawiającego. Obecnie obowiązujący adres to: www.szpital.zam.pl

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Wojewódzkiego 
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek
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