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Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny  Publiczny Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w 
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do 
wykonania  30400  oznaczeń  rocznie  gazometrii  i  elektrolitów wraz  z  dzierżawą 
sześciu analizatorów. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

Pytanie
Co Zamawiający rozumie przez określenie „bezobsługowe” elektrody?  
Wyjaśnienie:
Przez  elektrody  bezobsługowe  Zamawiający  rozumie  elektrody  nie  wymagające 
wymiany  jakichkolwiek  części  elektrody  lub  uzupełnienia  płynów  w  elektrodzie. 
Wymiana elektrody następuje po zakończeniu okresu gwarancji.

Pytanie 
Czy  Zamawiający  poprzez  wymóg  możliwości  podłączenia  analizatora  do  sieci 
szpitalnej  rozumie  konieczność  posiadania  przez  analizator  oprogramowania 
pozwalającego  na  zdalną  kontrolę  i  zarządzanie  aparatami  podłączonymi  do  sieci 
szpitalnej przez personel Laboratorium?
Wyjaśnienie:
Tak,  Zamawiający  powinien  mieć  możliwość  kontroli  aparatu  przez  personel 
Laboratorium.

Pytanie 
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  firma  dołączyła  fragment  instrukcji  obsługi 
oferowanego  analizatora  gdzie  zawarte  są  informacje  dotyczące  terminów ważności 
odczynników lub wkładów?
Wyjaśnienie:
Tak, Zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczył w ofercie fragment instrukcji 
obsługi oferowanego analizatora w języku polskim, zawierający informację na temat 
terminów ważności odczynników lub wkładów. Fragment instrukcji obsługi rozszerza 
katalog dokumentów, który musi  zawierać oferta,  określonych  w SIWZ na str.  7  i 
stanowi pkt. 11.
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