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Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 

Samodzielny  Publiczny Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana Pawła  II  w 
Zamościu  ul.  Aleje  Jana  Pawła  II  10,  zgodnie  z  art.  38  ust.  1,  2  ustawy Prawo 
zamówień  publicznych  informuje,  że  wpłynęło  pytanie  dot.  treści  specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia  opracowanej  do  przetargu  nieograniczonego  na 
dostawę ultrasonografu. Poniżej podajemy treść pytania oraz wyjaśnienia.

Pytanie 1 dot. pkt. 3
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta 
w  wielu  punktach  znacznie  przewyższający  minimalne  wymagania  SIWZ 
posiadający  monitor  kolorowy  LCD  o  przekątnej  ekranu  minimum  15”  z 
możliwością regulacji położenia którego waga wynosi 120 kg?
Wyjaśnienie:
Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Wojewódzkiego 

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek
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