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  Dotyczy: odpowiedź na pytanie

  
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II  w Zamościu  

  informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę 5 kompletnych zestawów do   
  implantacji dwumufkowego cewnika Tenckoffa do dializy otrzewnowej techniką   
  Seldingera wpłynęło pytanie.

   Poniżej podajemy treść pytania  i odpowiedzi.
   Pytanie:
   Prosimy o podanie informacji jaki rodzaj cewnika ma na uwadze Zamawiający 
   (samopoziomujący czy prosty czy pediatryczny) oraz prosimy o podanie długości oczekiwanego 
    cewnika 

   Odpowiedź:
    Zamawiający ma na uwadze cewnik prosty o długości 42-47 cm.
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