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  Dotyczy: odpowiedź na pytanie
  

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II  
  w Zamościu informuje, że do zaproszenia na dostawę dializatora niskoprzepływowego 
  dla Stacji Dializ wpłynęło pytanie.

   Poniżej podajemy treść pytania  i odpowiedź.
   Pytanie:
   Zwracamy się z prośba o dopuszczenie dializatorów niskoprzepływowe z błoną  
   polysulfonową, sterylizowanych parą wodną, charakteryzujące się klirensami (przy 
   przepływie krwi 300 ml/min.) mocznik 259 ml/min, fosforany 208 ml/min, wit. B12  
   131 ml/ min?
   
  Odpowiedź: 
  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dializatora o w/w parametrach.     
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