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Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamo-
ściu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych z późn. zm., że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istot-
nych  warunków zamówienia  opracowanej  do  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę 
sześciu kardiomonitorów, dwóch kardiomonitorów transportowych i centrali intensywne-
go nadzoru. Poniżej  podajemy  treść wniosku i wyjaśnienie:

1.  Pytanie  do  p.  6,  p.  60,  p.  107  formularza  „Zestawienie  wymaganych  parametrów 
technicznych i użytkowych”. 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor stacjonarno transportowy spełniający wymogi 
zawarte w tabeli składający się z części transportowej i stacjonarnej współpracujących ze 
sobą.  Część  stacjonarna  zasilana  jest  tylko  z  sieci  zasilającej  natomiast  część 
transportowa  zasilana  jest  przy  pomocy  akumulatorów  z  własnym  wyświetlaczem 
mogąca pracować niezależnie od części stacjonarnej ?
Wyjaśnienie: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
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