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Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz, oraz zmiana opis przedmiotu zamówienia  w zadaniu 8.

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w 
Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, że wpłynął wniosek  o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków  zamówienia  dotyczącej  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  sprzętu, 
narzędzi wielokrotnego użytku. Poniżej  podajemy  treść wniosku i wyjaśnienie:

1.  Dotyczy  zadania  3.  Prosimy  o  doprecyzowanie  jaki  typ  elektrody  do  litotryptora 
Zamawiający ma ma na myśl. Wydaje nam się, że w rozmiarze 7mm nastąpiła pomyłka.
Wyjaśnienie:  Zamawiający  wymaga  elektrody  do  kruszenia  kamieni  w  pęcherzu 
moczowym o rozmiarze 7,0FR.

Jednocześnie informujemy stosownie do art. 38 ust. 4 o zmianie opisu przedmiotu 
zamówienia w zadaniu 8 – Sonda do młotka Lithoclast. Obowiązujący opis to:
1. Sonda do młotka Lithoclast w rozmiarze:
- średnica 2,0 mm x 425 mm
- średnica 1,0 mm x 605 mm
- średnica 0,8 mm x 605 mm
Łączna ilość – 12 sztuk.

Ulega zmianie także termin składania i otwarcia ofert. Obowiązujące terminy to:
Termin składania ofert – 22 sierpnia 2012 r. godz. 11:00;
Termin otwarcia ofert – 22 sierpnia 2012 r. godz. 12:00. 
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