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Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w 
Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski  o wyjaśnienie 
treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  opracowanej  do  przetargu 
nieograniczonego  na  dostawę  wraz  z  montażem  i  uruchomieniem  płuczek  – 
dezynfektorów  13 szt.  i  maceratorów –  5  szt.  Poniżej   podajemy  treść  wniosków i 
wyjaśnienia:

1.  Maceratory  –  ad.  3.Czy  Zamawiający  wymaga  urządzenia  w  całości  ze  stali 
Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

2.  Maceratory  –  ad  4.  Czy ze  względu   na  zapobieganie  zakażeniom krzyżowym  w 
brudownikach  i  ergonomii  pracy  personelu,  Zamawiający  wymaga  bezdotykowego 
otwierania i zamykania górnej pokrywy maceratora, które zapewnia szczelność komory 
w trakcie pracy urządzenia ?
Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

3.  Maceratory  –  ad.  5.  Czy  ze  względu  na  zapobieganie  zakażeniom  krzyżowym  w 
brudownikach, Zamawiający wymaga, aby cała powierzchnia maceratora była pokryta 
warstwą antybakteryjną, a nie tylko górna pokrywa ?
Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ. 

4. Maceratory – ad. 8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie  zużywające na jeden cykl 
max. 18 litrów ?
Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

5.  Maceratory – ad.  9.  Czy Zamawiający  dopuści  urządzenie  o wydajności  4  naczyń 
różnego asortymentu na jeden cykl ?
Wyjaśnienie: Tak.

6. Maceratory – ad. 10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czasie jednego cyklu 
max. 2,5 min?
Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

7.  Maceratory  –  ad.  12.  Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie  o  wymiarach 
1040x520x680 mm?
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Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

8. Płuczki – dezynfektory. Ad. 10. Czy Zamawiający wymaga minimum 4 programów 
myjących ?
Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

9. Płuczki – dezynfektory. Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści maksymalną moc zasilania 
13 kW w urządzeniu?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

10. Płuczki – dezynfektory. Czy Zamawiający wymaga otwierania i zamykania drzwi z 
panelu sterowania oraz włącznika podłogowo – pneumatycznego ?
Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Z – ca Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Lek. med. Marek Lipiec
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