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Dotyczy: odpowiedzi na pytania 

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 

w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania na wymianę 

pompy olejowej chłodzenia lampy Performix Pro-100 w tomografie 

komputerowym LightSpeed prod. GE Medical Systems oraz wykonanie rocznego 

przeglądu okresowego wpłynęły następujące pytania: 

 

Poniżej treść pytania i odpowiedź 

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem 

 „ rocznego przeglądu okresowego „? Czy jest to jeden przegląd techniczny, czy też 

4 przeglądy techniczne w ciągu roku - zgodnie z instrukcją obsługi 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania jednego przeglądu technicznego 

obejmującego: 

- przegląd wentylatorów/czyszczenie/odkurzanie wnętrza konsoli 

- przegląd wentylatorów/czyszczenie/odkurzanie wylotowych otworów 

wentylacyjnych 

- smarowanie głównych łożysk 

- usuwanie opiłków szczotek ślizgowych slip-ringu 

- przegląd slip-ringu i inspekcja szczotek ślizgowych 

- czyszczenie filtrów powietrza DAS 

- weryfikacja pomiaru mA 

- kalibracja rezystorów pomiarowych sprzężenia zwrotnego w zespole wysokiego 

napięcia 

- weryfikacja wartości mA i kV (HHS) 

- kontrola PDU 

- kontrola działania wyłącznika bezpieczeństwa  

- sprawdzenie działania przycisku przerwania skanowania 
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