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Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w 
Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z późniejszymi  zmianami,  że wpłynął  wniosek  o wyjaśnienie 
treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  opracowanej  do  przetargu 
nieograniczonego na dostawę cewników balonowych do doprężeń. Poniżej   podajemy 
treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe do doprężeń o zakresie średnic od 1.5 do 
5.0 mm bez średnicy 3.75 mm ? 

Wyjaśnienie:  Nie. 

Dyrektor
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