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Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w 
Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski  o wyjaśnienie 
treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  opracowanej  do  przetargu 
nieograniczonego  na  dostawę  jednorazowego  sprzętu  terapeutycznego  dla  Pracowni 
Hemodynamicznej. Poniżej  podajemy  treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Zadanie 17: Czy zamawiający dopuści balony o długości 12, 15, 18 mm, pozostałe 
parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2.  Zadanie  17:  Czy zamawiający  dopuści  dostarczanie  1  szt.  próbek.  Asortyment  w 
zadaniu  17  jest  stosunkowo  drogim  asortymentem,  a  w  celu  sprawdzenia  jakości 
produktu w stanowczości wystarczy jedna sztuka.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ

3.  Zadanie  30  –  zestaw  wprowadzający  do  tętnicy  promieniowej  hydrofilnej.  Czy 
Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  poprawienie  oczywistej  omyłki  pisarskiej?  Jest:  Igła 
prosta metalowa 7 cm, 20-21F. Powinno być: Igła prosta metalowa 7 cm, 20-21G.

Wyjaśnienie: Tak. Obowiązujący zapis ma brzmienie: „Igła prosta metalowa 7 cm, 20-
21G” 

4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 30 zestawów wprowadzających do 
tętnicy promieniowej z prowadnikami prostymi 0.018 (cala).

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.
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