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Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ 

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w 
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  z dnia 29 stycznia  2004 r.  z późn.  zm.  informuje,  że wpłynął  wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu 
nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, koncentratów i 
środków dezynfekcyjnych do Stacji Dializ. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania nr 4:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  zadaniu  nr  4  dializatory  nisko 
przepływowe  z  błoną  syntetyczną  polieterosulfonową  charakteryzujące  się  klirensami 
obliczonymi  zgodnie  z  EN 1283  (przy  przepływie  krwi  300  ml/  min  i  UF  =  0)  dla 
mocznika = 249 ml/ min, spełniające pozostałe wymagania siwz? 
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 17:
a)  Czy  zamawiający  dopuści  zestaw  dwukanałowy  do  hemodializy  sterylny, 
dwuświatłowy, polyueratanowy, dializacyjny, rozmiar 11 F, o długości 20 cm, minimalny 
skład zestawu: 1 x wkłucie, 1 x prowadnik, 1 x rozszerzacz, 1 x prowadnik J-flex, 2 x 
korek, 1 x mini skalpel?
b)  Czy  zamawiający  dopuści  zestaw  dwukanałowy  do  hemodializy  sterylny, 
dwuświatłowy, polyueratanowy, dializacyjny, rozmiar 11 F, o długości 15 cm, minimalny 
skład zestawu: 1 x wkłucie, 1 x prowadnik, 1 x rozszerzacz, 1 x prowadnik J-flex, 2 x 
korek, 1 x mini skalpel?
c) Czy zamawiający dopuści zestaw do hemodializy rozmiar 11,5 F, o długości 16 cm?
d)  Czy  zamawiający  dopuści  zestaw  dwukanałowy  do  hemodializy  sterylny, 
dwuświatłowy, polyueratanowy, dializacyjny, rozmiar 14 F, o długości 20 cm, minimalny 
skład zestawu: 1 x wkłucie, 1 x prowadnik, 2 x rozszerzacz, 1 x prowadnik J-flex, 2 x 
korek, 1 x mini skalpel, 1 x sterylna osłonka, 1 x strzykawka?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 18:
a)  Czy  zamawiający  dopuści  zestaw  dwukanałowy  do  hemodializy  sterylny, 
dwuświatłowy, polyueratanowy, dializacyjny, rozmiar 11 F, o długości 20 cm, minimalny 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
AG-ZP.3320/ 71/13 - Wyjaśnienie treści SIWZ                                                                                                                                   1 z 4



skład zestawu: 1 x wkłucie, 1 x prowadnik, 1 x rozszerzacz, 1 x prowadnik J-flex, 2 x 
korek, 1 x mini skalpel?
b)  Czy  zamawiający  dopuści  zestaw  dwukanałowy  do  hemodializy  sterylny, 
dwuświatłowy, polyueratanowy, dializacyjny, rozmiar 11 F, o długości 15 cm, minimalny 
skład zestawu: 1 x wkłucie, 1 x prowadnik, 1 x rozszerzacz, 1 x prowadnik J-flex, 2 x 
korek, 1 x mini skalpel?
c) Czy zamawiający dopuści zestaw do hemodializy rozmiar 11,5 F, o długości 16 cm?
d)  Czy  zamawiający  dopuści  zestaw  dwukanałowy  do  hemodializy  sterylny, 
dwuświatłowy, polyueratanowy, dializacyjny, rozmiar 14 F, o długości 20 cm, minimalny 
skład zestawu: 1 x wkłucie, 1 x prowadnik, 2 x rozszerzacz, 1 x prowadnik J-flex, 2 x 
korek, 1 x mini skalpel, 1 x sterylna osłonka, 1 x strzykawka?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 21:
Czy zamawiający dopuści preparat równoważny do Citrosteril o takim samym działaniu i 
przeznaczeniu zawierającym w 100 g – 22,5 g kwasu cytrynowego, kwas jabłkowy i kwas 
mlekowy?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 21:
Prosimy o wyjaśnienie jakie paski testowe zamawiający wymaga?
Wyjaśnienie: Zamawiający rezygnuje z pasków do dezynfekcji nerek.

Pytanie dot. zadania 22:
Czy  zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  równoważnego, 
przeznaczonego  do  specjalistycznej  dezynfekcji  z  jednoczesnym  czyszczeniem  oraz 
usuwaniem twardych osadów (odkamienianie) w obwodach urządzeń do hemodializy, o 
szerokim spektrum skuteczności mikrobiologicznej (B, Tbc, F, S, V), o krótkim czasie 
działania,  przebadano z wykorzystaniem urządzeń do dializy Gambro, zapobiegającego 
tworzeniu  się  biofilmu  na  powierzchniach  obwodów  hydraulicznych,  zawierającego 
substancje chroniące przed korozją, na bazie nadtlenku wodoru (6,9 g), kwasu octowego 
(10,4  g),  w  opakowaniach  5  kg.  Wyrób  medyczny.  Prosimy  o  podanie  w  jakiej 
temperaturze zamawiający zamierza stosować preparat i czy do wyliczeń przyjąć 1 l = 1 
kg, czy należy dokonać przeliczeń z gęstości?
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie  ogólne:  W  razie  wyrażenia  zgody  na  inne  wielkości  opakowań  prosimy  o 
określenie  ilości  opakowań,  które  należy  wycenić.  Czy  wycenić  ułamkową  ilość 
opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a 
powyżej 0,5 w górę).
Wyjaśnienie: W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań niż określone 
w SIWZ, należy je odpowiedni przeliczyć zaokrąglając w górę.

Pytanie dot. Zadania 21:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynnego środka Citrosteril w ilości 500  litrów 
bez zaoferowania pasków testowych, gdyż nie są wymagane i nie są produkowane paski 
testowe do sprawdzania obecności/ pozostałości citrosterilu?
Wyjaśnienie:Tak.

Pytanie dot. zadania 23:
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie płynnego środka Puristerilu 340 w opakowaniu 
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handlowym o pojemności ok. 8,8 l i o masie 10 kg?
Wyjaśnienie: Tak .

Pytanie dot. wzoru umowy § 9 pkt 2a:
1)  Zwracamy  się  z  prośbą  o  zmianę  zapisu  z  „2.  Przewiduje  się  możliwość  zmiany 
postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
a/  w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT  pod  warunkiem,  że  nie  będzie  ona 
powodowała  podwyższenia  ceny  jednostkowej  brutto”  na  „Zgodnie  z  art.  144  ust.  1 
Ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych,  zamawiający  zastrzega  możliwość  zmiany  w 
umowie ceny jednostkowej. Cena jednostkowa ulegnie zmianie na skutek zmiany stawek 
podatkowych  dla  przedmiotu  zamówienia,  w  takim  przypadku  zmianie  ulega  cena 
jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto”.
2) Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 9, 2a i dopuszczenie zmiany ceny brutto w 
przypadku zmiany stawki VAT.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie   dot. zadania nr 6.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 dializatory nisko 
przepływowe z błoną syntetyczną polinefronową charakteryzujące się klirensami 
obliczonymi zgodnie z EN 1283 (przy przepływie krwi 300 ml/min i UF =0) dla mocznika 
= 274 ml/min, spełniające pozostałe wymagania siwz? 
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:  dot. zadania nr 12.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do hemodializy w rozmiarach 14G, 
15G, 16G, 17G?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:  dot. zadania nr 13.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do hemodializy w rozmiarach 14G, 
15G, 16G, 17G?
Wyjaśnienie: Tak

Pytanie:  dot. zadania nr 12.
Czy z uwagi na to, że aktualny opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 12
sugeruje,  iż  zestawy (tj.  dren tętniczy i  żylny,  worek i  igła  do płynu płuczącego oraz 
komplet  igieł  do HD) mają zostać zaoferowane w postaci  kompletu,  tzn.  pakowane w 
jedno sterylne opakowanie, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu tętniczego 
i  żylnego  wraz  z  workiem  i  igłą  do  płynu  płuczącego  pakowanych  w  oddzielnym 
opakowaniu sterylnym oraz igieł do hemodializy żylnych i tętniczych pakowanych osobno 
i  wycenionych  jako osobne  pozycje  w  w/w zadaniu  (poz.  1  dreny tętnicze  i  żylne  z 
workiem i igłą do płynu płuczącego – 5 000 szt. oraz poz. 2 igły do HD - 10 000 szt.)?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:  dot. zadania nr 13.
Czy z uwagi na to, że aktualny opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 13
sugeruje,  iż  zestawy (tj.  dren tętniczy i  żylny,  worek i  igła  do płynu płuczącego oraz 
komplet  igieł  do HD) mają zostać zaoferowane w postaci  kompletu,  tzn.  pakowane w 
jedno sterylne opakowanie, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu tętniczego 
i  żylnego  wraz  z  workiem  i  igłą  do  płynu  płuczącego  pakowanych  w  oddzielnym 
opakowaniu sterylnym oraz igieł do hemodializy żylnych i tętniczych pakowanych osobno 
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i  wycenionych  jako osobne  pozycje  w  w/w zadaniu  (poz.  1  dreny tętnicze  i  żylne  z 
workiem i igłą do płynu płuczącego – 1 536 000 szt. oraz poz. 2 igły do HD - 3 072 szt.)?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie: dot. zadania 24.
Czy  Zamawiający,  w  zadaniu  24  dopuści  złożenie  oferty  z  najnowszej  generacji 
preparatem do wypełniania cewników do hemodializ, nie posiadającym w swym składzie 
cytrynianu lecz najwyższe na rynku stężenie taurolidyny tj. 2%?
Wyjaśnienie:   Tak.  

                                                                                              Z-ca Dyrektora
                                                                              Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
                                                                                          im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
                                                                                                                ds. Lecznictwa
                                                                                                            lek. med. Marek Lipiec
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